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EXPEDIENTE: 2024000072
OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de ECOGRAFO DOPPLER DE ULTIMA GENERACION PORTATIL
para el Servicio de URGENCIAS, para cubrir las necesidades del Hospltal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Equipo preparado para trabajar en carro y de forma portatil, permitiendo la separacion de la unidad central
del carro de transporte, con funcionamiento independiente sin pérdida de informacién en caso de caida de
corriente eléctrica.

- Monitor plano de gran formato vy alta resolucién que debe poder adaptarse de formato horizontal a vertical.
Resolucion de la imagen ecogréfica de al menos 1152x864 pixeles, resolucion de pantalla de al menos
1920x1080 pixeles

- Panel tactil que pueda usarse con guantes y botones fisicos con las funciones principales con rueda de
ajuste de Ganancia y Auto Ganancia:

- Debe ser ligero y de facil transporte entre camas con el carro de transporte, resistente a golpes.

- Formato de imagen lineal, convex, multiplanar y phased array.

- Rangoe dindmico 183 dB, con ajuste y control completamente Digital. Rango de frecuencias: de 1 a 19 MHz
con sondas tecnologia Banda Ancha. Escala de grises: 256, Memoria del sistema de al menos 128 GB.

- Grado de proteccién IPX7 en transductores y certificacion IP22 en sistema.

- permite el ajuste automatico de la ganancia, asi como ajuste manual de forma gradual con el botdn tactil.

- TGC dinamico.

- Almacenamiento y reproduccion interna de loops (ciclos) de video sincronizado segun ajuste, mediante la
seleccion de las siguientes opciones: Tiempo, Sefal ECG

- Baterfa con autonomia de al menos 3 horas, sin pérdida de imagen y de informacidn en caso de caida de la
corriente eléctrica.

- Indicadores LED de estado de la bateria en fa tapa y el panel de control, asf como en el monitor clinico o
para una comprobacién rapida del estado de la bateria.

- MODOS DE IMAGEN: Imagen bidimensional 2D, Imagen Dual, Imagen Dual Color: permite comparar
imagen 2D y color en doble pantalla, Modo M, Color Power Doppler, Doppler Pulsado (PW), Doppler
Continuo {CW), Doppler Tisular Pulsado (DTT), Triplex: Modos 2D, Doppler Color y Doppler Espectral
simultdneos, Modo Varlanza, Segundo Arménico Tisular (Tissue Harmonic Imaging "THL.

- Software clinico:
o Software completo de alto rendimiento para estudios de térax (Pulmén), abdomen, vascular,
ecocardiografia y mlsculo-esquelético.
o Auto trazado automatico de medidas Doppler tanto en tiempo real como en imagen congelada.
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- Almacenamiento y registro:
o Disco duro interno de al menos 1TB para almacenamiento de datos de paciente. imagenes etc, No
se admitiran discos duros externos
o Al menos 4 puertos USB de los cuales al menos dos deben ser 3.0, con escritura directa en medios
USB 3.0 extraibles de almacenamiento masivo y alta capacidad (PC y MAC Compatible).
Exportacién DICOM en formatos JPEG, BMP, monocromo y MIPEG y MPEG4.

- Transductores:
o Transductor transtordcico de banda ancha de al menos 5-1 Mhz.
o Transductor convex de banda ancha de al menos 5-1 Mhz,
o Transductor lineal de banda ancha de al menos 12-3 Mhz.
o Todos deben admitir la posibilidad de desinfeccién y deben disponer de biindaje y resistencia
certificada anti-choque con test de caidas de hasta 1 metro de altura,

DOCUMENTACION TECNICA.

La oferta que se presente debera aportar la sigulente documentacion:

= (Catalogos, ficha técnica del equipo ofertado y documentacién necesaria para poder comprobar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente pliego de prescripciones técnicas.

= Fl licitador incluira en su oferta un documento gue detalle los requerimientos de instalacion.

= Entrega en un maximo de 2 semanas. Se instalara e Impartird fa formacion en 1 dia.

» Cuanta informacién el licitador estime de interés para realizar una correcta valoracion del alcance y
contenido de su oferta segdn los criterios de valoracién establecidos.

GARANTIA.

Ei plazo de garantfa de los equipos serd como minimo de DOS ANOS desde la fecha del Acta de Recepcién. En
dicha garantfa estardn induidos los sistemas adicionales, componentes, accesorios, mano de obra,
desplazamientos, dietas y demas costes que puedan derivarse. Durante dicho periodo, el adjudicatario realizara sin
cargo las labores de mantenimiento preventivo y correctivo necesarlas reponiendo todo aquello que se manifestara
defectuoso, incluidas las mejoras de software propuestas o recomendadas por el fabricante.

Los repuestos yfo componentes suministrados seran siempre originales, idénticos en marca y modelo a los
instalados u homelogados por el fabricante. En el supuesto de utilizacion de repuestos homologados, e licitador
aportara en el sobre 2, Certificado acreditativo de la documentacién necesaria que acredite la homologacién del
repuesto, responsabilizandose del correcto funcionamiento del equipo.

De igual forma, durante el periodo de garantia se incluird el mismo nlmero de revisiones preventivas que el
adjudicatario recomienda hacer una vez que ha pasado el plazo de garantia. A tal efecto, en la documentacién
técnica, se deberd incluir el nimero y alcance de las revisiones. Estas revisiones podrén efectuarse en fines de
semana sl asf o solicita el Centro.

Queda incluido la sustitucion de transductores en caso de averia/rotura, sin que exista ninguna excepcién que
exima al adjudicatario de su reposicion, incluyendo averias por caidas accidentales.
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CONTRATO /SERVICIO TECNICO.

El horario del servicio técnico serd como minimo de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, con atencion telefénica
en castellano en el mismo horario. El tiempo presencial de respuesta ante una averia sera como maximo de seis
horas.

El servicio técnico debera ser oficial y estar ubicado en la Comunidad de Madrid.

El licitador ofrecerd la posibilidad de establecer un Contrato de Mantenimiento integral sin exclusién alguna, por un
importe maximo del 10% del valor de adjudicacién, IVA excluido, una vez finalizado el periodo de garantfa.
Describir detalladamente las diferentes modalidades posibles indicando sus coberturas y precios.

A nivel indicativo se debera especificar el precio anual total, expresado en un importe fijo o en porcentaje sobre el
precio unitario del equipo a suministrar (IVA no incluido). La opcidn a considerar sera, como minimo, la siguiente:

- Mantenimiento integral de tipo "a todo riesgo”, en la que estarian incluidos todos los gastos, sin ninguna
restriccion, que se deriven de la reparacion del aparato averiado, incluyendo el mantenimiento preventivo,
el correctivo, el técnico legal y todos los materiales y repuestos.

Especificar tarifa horaria y condiciones de Servicio Técnico en el caso de que el Hospital no tenga contrato de
mantenimiento.

Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungibles que utiliza y
requiere el sistema; asi como la frecuencia de reposicion (por cada paciente, horas, etc.), precios, fichas técnicas,
marcado CE, etc....

FORMACION.

Se adjuntara un Plan de Formacion de Personal para el adiestramiento del equipo humano que posteriormente
debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y mantenimientos de usuario. En el caso de que se
requiera, se hara una distincién entre formacién de técnicos y facultativos, especificando metodologia, nimero de
personas, y lugar. La duracién de la formacion sera de al menos dos horas y sera presencial.

Firmado por JOSE ROBERTO PENEDO ALONSO - DNI
#*k*5541%% gl dia 03/10/2024 con un certificado
emitido por SIA SUBO1

Fdo. DR. JOSE ROBERTO PENEDO ALONSO Fdo. DR. FERNANDO ROLDAN MOLL
COORDINADOR DE URGENCIAS SUBDIRECCION AREA MEDICA

Pdgina 3 de 3
30/09/2024


50880179Q
Rectángulo





-
q ok ke

Hospital Universitario

Ramodn y Cajal

ANEXO AL PLIEGO DE

aludMadrid ESPECIFICACIONES ANEXO 25
‘ SERVICIO DE SUMINISTROS TECNICAS
SUMC
P.A. 2024000072
woso | curond | "o | wsewousie | 0 | rorawa | MPORETOTA

(IVA no ncluido)

1 1 | 341777

ECOGRAFO DOPPLER DE ULTIMA GENERACION PORTATIL

UN 2 37.190,00 74.380,00

21%

15.619,80 89.999,80

IMPORTE TOTAL: 74.380,00

21%

15.619,80 89.999,80
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