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Sai‘ludmd de Fuenlabrada

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE FIBRA
OPTICA LASER REUTILIZABLES DE 550 y 200 MICRAS COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE
LASER DE HOLMIO PULSE 100H

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la adquisicidon de fibras dpticas de laser reutilizables
de 550 y 200 micras compatibles con el sistema ldser disponible en el Hospital

Universitario de Fuenlabrada (Sistema Laser de Holmio Lumenis Pulse 100H).

Segunda.- CONDICIONES GENERALES

El presente pliego, de obligado cumplimiento, establece por una parte las condiciones
bajo las cuales se efectuard el suministro y, por la otra, las caracteristicas técnicas
minimas de los productos cuyo suministro se pretende contratar y que se describen en

el siguiente punto.

Si durante la vigencia del contrato, se innovaran o mejoraran las caracteristicas ofertadas
del producto, de manera que redunden, en una mejora para los pacientes y/o para los
profesionales que utilizan el material, se podran sustituir las referencias ofertadas,
siempre y cuando no supongan un cambio en la naturaleza y funcionalidad del producto

y se mantengan sin variar los precios unitarios.

Todos los productos de este contrato deberan cumplir con la normativa en vigor durante
la vigencia del contrato, con especial referencia al Real Decreto 192/2023 de 21 de
marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y en su caso la Orden 827/2005 de
11 de mayo de la Consejeria de Sanidad y Consumo de Madrid por la que establece e
implantan los procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente a accidente
con riesgo bioldgico en el ambito sanitario de la Comunidad de Madrid, asi como la
resolucion de 8 de febrero de 2006 del Director General de Salud Publica y Alimentacion

de la Comunidad de Madrid.

Tercera.- CARACTERISTICAS TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS
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ORDEN NEXUS

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES
ESTIMADAS
24 meses**

IMPORTE

IVA EXCLUIDO

1 124238

FIBRA OPTICA LASER REUTILIZABLES DE
550 MICRAS

-Fibra de disparo frontal y calibre del
ntcleo central de 550 micras.

-Equipadas con sistema de identificacion
de seguridad

- Adecuada para la fragmentacién y
pulverizacion de los calculos urinarios.
-Adecuada para el corte y coagulacion en
procedimientos de enucleacién prostética.
-Reutilizables

-Compatible con el sistema disponible en
el HUF (Sistema Laser de Holmio Lumenis
Pulse 100H)

1.063,00€

70

74.410,00€

2 124717

FIBRA OPTICA LASER REUTILIZABLES DE

200 MICRAS

-Fibra de disparo frontal y calibre del
ntcleo central de 200 micras.

-Equipadas con sistema de identificacion
de seguridad

-Adecuada para la fragmentacion vy
pulverizacién de los célculos urinarios.
-Adecuada para el tratamiento de tumores
ureterales o renales.

-Reutilizables

-Compatible con el sistema disponible en el
HUF (Sistema Laser de Holmio Lumenis
Pulse 100H)

1.063,00€

70

74.410,00€

TOTAL LOTE UNICO

148.820,00€

** Las cantidades solicitadas en el presente contrato son estimadas para un periodo de
24 meses, estan subordinada a las necesidades reales del Servicio de Urologia

Cuarta.- PRESENTACION DEL SUMINISTRO

Presentacion: La unidad de medida del suministro sera la unidad. En el caso de que la

empresa licitadora ofreciera el suministro en una unidad de medida distinta a la indicada

debera reflejarlo especificamente en la oferta economica.

Envasado y embalaje:
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-El material sera entregado en un envase de facil apertura.

-Los embalajes tendrdn un formato que facilite su almacenamiento y no

requeriran condiciones especiales para su conservacion.

-El producto deber3d estar correctamente identificado tanto en su envase como

en sus embalajes, presentando el siguiente etiquetado:
o Denominacién del producto
o Referencia comercial
o Numero de unidades por envase
o Instrucciones de uso
o Identificacién del fabricante (nombre y direccion)
o Marcado CE
o Lote de fabricacién
o Condiciones de conservacion
o Fecha de caducidad

-El envasado debera reunir las condiciones minimas de conservacion y de
transporte, siendo responsable de éste la empresa proveedora del material hasta su

entrega en el almacén.

Quinta.

El licitador deberd ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, segiin modelo

de Anexo I.I del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitacién,

la proposicidn sera desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA,
por el nUmero de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA,

especificada como base en los Pliegos, seran desechadas.
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Asimismo, seran excluidas las proposiciones econémicas presentadas a lotes con varios
n2 de orden, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de

licitacion, sin IVA, de alguno de los n? de orden.

Las cantidades propuestas para la adjudicacion son estimadas, su entrega esta

condicionada a las necesidades del Hospital.

Sexta.- INCORPORACION AL CONTRATO

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera

incorporado como estipulacién al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Séptima.- CONSIDERACIONES SOCIALES

La empresa adjudicataria no deben practicar o apoyar la discriminacion en la
contratacion, remuneracion, acceso a la capacitacion, promocidn, despido o jubilacién
basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religion, discapacidad,
género, orientacion sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliacién a sindicatos,
opiniones politicas, edad o cualquier otra condicién que pueda dar origen a la

discriminacion.

La empresa adjudicataria no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su
personal para observar sus creencias o practicas o para satisfacer sus necesidades
relacionadas con la raza, origen social o nacional, religiéon, discapacidad, género
orientacién sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliacion a sindicatos,

opiniones politicas o cualquier otra condicidon que pueda dar origen a la discriminacion.

La empresa adjudicataria no deben permitir ningin comportamiento que sea
amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos,
lenguajes, y contacto fisico en el lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias
y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa

adjudicataria.
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En Fuenlabrada, a 20 de septiembre del 2024

Dra. Monserrat Dorado (facultativo Servicio de Urologia)

Dr. Alvaro Paez (Jefe Servicio Urologia)

PAEZ BORDA Eirmado digitalmente

or PAEZ BORDA Firmado por MONTSERRAT
ALVARO - ALvArRO - DORADO VALENTIN
Fecha: 2024.09.24 _ -K

50293895W  1421:56 10200

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

FECHA'Y FIRMA
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