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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO N° 2024-0-88 SUMINISTRO DEL MATERIAL
NECESARIO PARA LA REALIZACION DE DETERMINACIONES ANALITICAS DE
DETECCION Y TIPADO DE HERPES VIRUS Y ENTEROVIRUS Y LA CESION DEL
EQUPAMIENTO NECESARIO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”.

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente contrato tiene por objeto el suministro del material y la cesion del equipamiento necesario para
la realizacion de las técnicas analiticas siguientes:

LOTE: UNICO PR R Deeam

5 g , N° DET. IMPORTE BASE

3 a DESCRIPCION PARA 12| SINIVA | CONIVA MAXIMO IMPONIBLE IVA (21%)
S b MESES TOTAL

Deteccion de Enterovirus y
Parechovirus

-

100559 3.600 11,900 | 14,3990 | 51.836,4000 | 42.840,0000 8.996,4000

Deteccion de Herpes
Simplex Virus 1 (HSV1),
Herpes Simplex Virus 2
2 | 100560 (HSV2), Varicela Zoster 4.200 7,440 9,0024 | 37.810,0800 | 31.248,0000 6.562,0800

Virus (VZV), Epstein-Barr
Virus (EBV), Human Herpes

Virus 6 (HHV6)

Deteccion de Human Herpes
Virus 6 (HHV6), Human

3 | 100561 Herpes Virus 7 (HHV7), 1.500 | 10,420 | 12,6082 | 18.912,3000 | 15.630,0000 | 3.282,3000
Human Herpes Virus 8
(HHV8)
IMPORTE TOTAL LOTE UNICO: 108.558,78 | 89.718,00 | 18.840,78

El precio maximo unitario por determinacion (con IVA y sin IVA) tendra un maximo de 5 decimales

1.2. Caracteristicas Técnicas Lote unico:

1.2.1. Amplificacion genomica por PCR a tiempo real para la amplificacion y deteccion de Enterovirus y
Parechovirus en el mismo pocillo.

1.2.2. Amplificacion genomica por PCR a tiempo real para la amplificacion y deteccion de Herpes Simplex Virus
1 (HSV1), Herpes Simplex Virus 2 (HSV2), Varicela Zoster Virus (VZV), Epstein-Barr Virus (EBV) y Human
Herpes Virus 6 (HHV6) como maximo en dos pocillos distintos.

1.2.3. Amplificacion genomica por PCR a tiempo real para la amplificacion y deteccion Human Herpes Virus 6
(HHV6), Human Herpes Virus 7 (HHV7), Human Herpes Virus 8 (HHV8) en el mismo pocillo.
1.2.4. Con todos los reactivos listos para su uso sin anadir ni reconstituir ningun componente

1.2.5. Los reactivos deberan incluir, por lo menos, un control positivo.

1.2.6. Control interno de extraccion: basado en la deteccion de una construccion artificial de ADN heterologo,
para identificar posibles inhibidores de la PCR y confirmar la integridad de todos los reactivos del kit. El
sistema de control interno debe ser competitivo en desventaja con el patogeno, de forma que, en las
muestras positivas, el control interno no se detecte o se detecte mas débilmente.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

21.

Se entiende por determinacion analitica el resultado de una medicion obtenido por el analisis de una muestra
biologica que, con independencia del metodo analitico utilizado, es clinicamente interpretable tras haber
sido realizada con los requerimientos de calidad precisos para garantizar la fiabilidad del proceso. Dicho
resultado se considerara una determinacion analitica sin que ello implique necesariamente que se trata de
una prueba informada.

Para comprobar que la oferta del licitador es acorde a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
se requiere la siguiente documentacion:

-> IMPRESO OFERTA TECNICA “ANEXO A” QUE FIGURA APARTE EN FORMATO EXCEL.

-»> “Insert” (ficha tecnica) de los productos ofertados.

- Descripcion de los productos a suministrar mediante catalogos, ficha técnica de los mismos (con
indicacion expresa del lote y/o numero de orden al que concurren) y otra informacion necesaria, con
la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.

-»> Certificado del marcado CE, conforme a lo establecido en la legislacion vigente reguladora de los
productos sanitarios o para diagnostico in vitro.

Toda la documentacion necesaria para la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas recogidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, debera proporcionarse en castellano.

El reactivo que se utilice inadecuadamente por causas ajenas al laboratorio (caducidades, condiciones de
transporte, errores en los equipos, problemas de mantenimiento, etc....) sera suministrado sin cargo por el
proveedor adjudicatario.

En la oferta deberan incluirse, ademas de los reactivos precisos para realizar las determinaciones anteriores,
todo el material necesario para el funcionamiento de los aparatos en que se realicen las determinaciones,
incluyendo controles, calibradores, diluyentes, etc. y cualquier tipo de fungible preciso (tubos y tapas para
el termociclador).

Todo el material suministrado (reactivos, controles, calibradores, etc.) debera contar con la caducidad
adecuada. Como minimo, la vida util del material solicitado en el momento de su entrega no podra ser
inferior a las % partes de la vida util total (caducidad) que tenga establecida de diseno.

Se proporcionara controles de calidad cuantitativos externos (QCMD) para cada una de las técnicas ofertadas.

Si de la verificacion se derivase que las cantidades de cada producto que figuran en la columna del impreso
“Desglose de la Oferta Econdmica” como necesarias para realizar una técnica analitica fueron infravaloradas,
el adjudicatario debera entregar, sin cargo economico alguno, las cantidades precisas para corregir la
infravaloracion detectada durante el plazo de ejecucion del contrato.

Si de la verificacion se dedujese que las cantidades necesarias de cada producto para realizar una técnica

analitica fueron sobrevaloradas en el impreso “Desglose de la Oferta Econdmica”, solo se abonaran al
adjudicatario las efectivamente precisas por determinacion analitica.

EQUIPAMIENTO. MANTENIMIENTO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y RETIRADA DEL
MISMO.

Los licitadores incluiran en su oferta los equipos necesarios para la realizacion de las determinaciones objeto
de este Procedimiento con las siguientes caracteristicas:

2.1.1. Interpretacion automatica de resultados.

2.1.2. Validado para los sistemas de extraccion disponibles en el Servicio peticionario

2.1.3. Validado para los siguientes tipos de muestra: torundas, suero, plasma, liquido cefalorraquideo y biopsias.
2.1.4. El adjudicatario debera suministrar el equipamiento necesario con tecnologia que presente al menos, 4

canales de fluorescencia y visualizacion directa de las curvas de reaccion y valor del ciclo umbral (Ct).

2.1.5. Que permita procesar simultaneamente, al menos 96 determinaciones en un mismo equipo.
2.1.6. Que permita realizar simultaneamente al menos 2 perfiles térmicos de amplificacion diferentes y de

forma independiente en el termociclador, sin necesidad de que los protocolos se inicien y finalicen al
mismo tiempo.

2.1.7. Tiempo de obtencion de resultados: aprox. 2 horas.
2.1.8. Se suministraran los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del servicio
2.1.9. Con conexion a un software de interpretacion con marcado CE-IVD que tenga al menos las siguientes

caracteristicas:
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2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.
3.
3.1.

4.
4.1.

o Permitir la busqueda de resultados combinando diferentes criterios: resultado, referencia, fecha,
previsualizacion de la grafica de amplificacion, etc.

o Permitir cambios en los parametros de visualizacion de las curvas de amplificacion con objeto de
facilitar la interpretacion de los resultados

o Algoritmo de calidad de la curva que detecte resultados anomalos y los invalide automaticamente

Todos los analizadores y software instalados deberan conectarse con el sistema informatico del laboratorio
(SIL), siendo por cuenta del adjudicatario todos los gastos que origine dicha conexion: hardware, software,
cableado y licencias de uso.

Si el Servicio lo requiere se deberan instalar sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAl) para proteccion
contra problemas eléctricos y cortes de corriente en el/los equipo/s cedido/s.

Los equipos se suministraran con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion, accesorios de
anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto funcionamiento.

Asimismo, deberan tenerse en cuenta todas las clausulas del Anexo Requisitos Informaticos que sean de
aplicacion respecto a la cesién, instalacion e integracion de equipos y/o licencias, siendo las mismas de
obligado cumplimiento para el adjudicatario

El adjudicatario debera formalizar la cesion del equipamiento ofertado en el Grupo de Inversiones (Servicio
de Suministros) mediante la cumplimentacion de un acta de cesion segun modelo que se les facilitara, con
anterioridad a la puesta en funcionamiento.

Cualquier cambio o sustitucion de equipo/s cedido/s precisa la autorizacion de la retirada del existente y la
cumplimentacion de una nueva acta para el nuevo equipo que se vaya a instalar.

En la oferta tecnica se debera indicar la vida util de los equipos cedidos. Si la vida util de los equipos se
entendiese caducada a lo largo del presente contrato, la empresa procedera a la renovacion de los equipos
afectados.

En lo concerniente al aparataje los licitadores deberan atener su oferta a lo estipulado en los puntos 1.6. y
1.7. del presente Pliego, proporcionando todo aquel material necesario para el correcto desarrollo de las
técnicas.

La instalacion del aparataje, instrumentacion y/o dispositivos ofertados por el adjudicatario se realizara en
un plazo no superior a quince dias desde la firma del contrato. Los trabajos de instalacion seran por cuenta
del adjudicatario, incluso la adecuacion de instalaciones u obras necesarias para el correcto funcionamiento
del equipo. Estos trabajos se realizaran bajo la supervision y directrices del Servicio Tecnico del Hospital,
entregando el adjudicatario una memoria de instalacion con toda la informacion relevante (planos,
esquemas, calculos, etc.) a la firma del contrato.

Los licitadores propondran en su oferta un plan de mantenimiento preventivo del aparato o aparatos que
incluyan en su oferta.

El licitador debera hacerse cargo del mantenimiento correctivo de los equipos y sistemas de informacion.

El tiempo maximo de respuesta del servicio técnico en caso de averia sera de 24 horas. Se entiende por
tiempo de respuesta el que transcurre desde que se realiza una solicitud de asistencia tecnica y se persona
en las instalaciones del Hospital un técnico con la formacion oportuna.

Debera disponer de un sistema de soporte telefonico de lunes a viernes que asegure una atencion inmediata.
Ademas, debera disponer, cuando sea preciso, de soporte de presencia in situ de lunes a viernes. El licitador
tambien debera proponer una solucion de urgencia si la averia se produjese en periodo festivo o de fin de
semana. Esta solucion de urgencia tendra que validarse por el Servicio de Microbiologia

Si una averia supone la imposibilidad de informar resultados durante mas de 24 horas, el licitador debera
proponer una alternativa validada por los facultativos del Servicio de Microbiologia que podria incluir la
sustitucion de los equipos, siendo por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de dicha sustitucion.

Una vez resuelto el contrato, los trabajos de retirada se realizaran bajo la supervision y directrices del
Servicio Técnico del Hospital.

FORMACION

La empresa adjudicataria debera formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para
el correcto uso de sus productos si asi se requiriese. Se entregara sin cargo el material docente necesario
para la formacion.

NORMATIVA
Todos los productos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso, todos los
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productos que lo requieran deberan cumplir con el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo por el que se
regulan los productos sanitarios. Asimismo, se debera cumplir el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017. Permanecen en vigor los articulos del Real Decreto 1591/2009
y del Real Decreto 1616/2009 que no han sido derogados por el Real Decreto 192/2023.

Para diagnostico in vitro deberan cumplir el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 5 de abril de 2017.

Los licitadores deberan incluir en su oferta técnica una declaracion responsable en la que se indique el
cumplimiento de la normativa correspondiente.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislacion Medioambiental Comunitaria, Estatal,
Autonomica y Local vigente, que sea de aplicacion a la actividad desarrollada, asi como a las normas de
gestion ambiental que establezca el Hospital para la bioseguridad en la manipulacion de muestras,
tratamiento y eliminacion de residuos generados por los equipos ofertados. De este modo debera adjuntar
en la oferta técnica toda la informacion precisa para verificar dicho cumplimiento

VOLUMEN DE SUMINISTRO

El numero de determinaciones que se indica para cada articulo es orientativo y a los efectos de valorar la
oferta por parte de los licitadores.

Se establecera un Plan de necesidades y de entregas con el adjudicatario de cada lote dependiendo de las
necesidades del Centro.

la adjudicacion que recaiga se referira a precios unitarios, concentrandose el volumen de suministro en el
Plan de necesidades del Centro anteriormente citado.

PLAZO DE ENTREGA

Desde el envio del pedido por fax/correo electronico, el proveedor tendra un plazo maximo de 4 dias habiles
para la entrega del suministro en los almacenes del Hospital. En caso de urgencia, el plazo sera de 24 horas.
Los licitadores deberan manifestar, de forma expresa, mediante declaracion responsable, que se
comprometen al cumplimiento de estos plazos de entrega.

No se admitira establecer cantidades ni importes minimos para el suministro de pedidos de ninguno de los
productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de dias de reparto fijos o kilometrajes maximos
a recorrer por los transportes para la distribucion de los productos.

El adjudicatario se responsabiliza y asume frente al Hospital el compromiso de garantizar en todo momento
el suministro permanente, continuo e ininterrumpido, de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las
necesidades del Hospital.

OTROS

El adjudicatario de cada lote se comprometera a aportar, sin costes, durante el periodo que dure el Concurso,
aquellas innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta sobre una mayor calidad en los
resultados, a criterio del Hospital.

Si en la descripcion de los lotes se utilizase algun nombre y/o referencia sujeta a propiedad comercial,
debera entenderse como referencia para definir los productos objeto de este contrato, por lo que en ningun
caso sera obligatorio ofertar ese nombre comercial o producto.

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares sera incorporado como parte del
contrato que se subscriba con el adjudicatario.

CONFORME,

Firmado digitalmente por: GARCIA RODRIGUEZ JULIO
Fecha: 2024.10.08 12:39

Fdo.: Dr. Julio Garcia Rodriguez.
Jefe de Servicio de Microbiologia y Parasitologia
Coordinador Unidad de Microbiologia Clinica y Enfermedades Infecciosas.
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