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Memoria Justificativa para la Sustitucion del Autoclave de Esterilizacion

1. Introduccidn:

La esterilizacién de instrumentos y materiales médicos es un proceso critico en el ambito
hospitalario, garantizando la seguridad del paciente y la eficacia de los tratamientos. La presente
memoria tiene como objetivo justificar la necesidad de sustituir uno de las 2 autoclaves actuales
por uno nuevo, que cumpla con los estandares modernos de eficiencia y seguridad.

2. Justificacidn de la Sustitucion:

- Obsolescencia de los Equipos: Las autoclaves actuales han estado en funcionamiento durante
mas de 15 afios, superando su vida Util recomendada. Esto ha llevado a un aumento de los fallos
técnicos y a un mantenimiento constante, lo que afecta la operatividad del servicio.

- Aumento significativo de la actividad en la Unidad central de esterilizacién (UCE), por aumento

en nimero y complejidad de la actividad quirtrgica.

- Eficiencia Energética: Los modelos mads recientes de autoclaves ofrecen mejoras significativas
en eficiencia energética, lo que no solo reduce los costos operativos, sino que también
contribuye a la sostenibilidad ambiental del hospital.

- Mejoras en la Tecnologia: Las nuevas autoclaves incorporan tecnologias avanzadas que
garantizan una esterilizacion mas efectiva y répida, lo que permite optimizar los tiempos de
espera y mejorar la atencion al paciente.

- Cumplimiento Normativo: La normativa vigente en materia de salud exige que los equipos de
esterilizacién cumplan con ciertos estandares de calidad y seguridad. La sustitucion de la
autoclave actual es necesaria para asegurar el cumplimiento de estas normativas.

3. Beneficios Esperados:

- Aumento de la Seguridad del Paciente: Una autoclave moderna garantiza una esterilizacién
mas efectiva, reduciendo el riesgo de infecciones nosocomiales.

- Reduccién de Costos a Largo Plazo: Aunque la inversién inicial puede ser significativa, la
reduccidn en costos de mantenimiento y energia, asi como la mejora en la eficiencia operativa,
resultaran en ahorros a largo plazo.
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- Mejora en la Satisfaccion del Personal: Un equipo nuevo y eficiente facilitara el trabajo del
personal de la UCE, mejorando su satisfaccion y, por ende, la calidad del servicio brindado.

4, Conclusion:

La sustitucion de una autoclave es una medida necesaria y urgente para garantizar la seguridad
y calidad en los procedimientos médicos del hospital. La obsolescencia del equipo actual, junto
con el aumento de fallos y costos de mantenimiento, subraya la importancia de invertir en una
nueva autoclave que cumpla con los estdndares modernos de eficiencia y seguridad.

La implementacidn de una autoclave de Gltima generacidén no solo mejorara la efectividad del
proceso de esterilizacion, sino que también contribuira a la reduccién de costos operativos a
largo plazo y al cumplimiento de la normativa vigente. Ademas, esta inversién beneficiara al
personal de salud al facilitar su labor y, en dltima instancia, mejorara la atencidn y seguridad de
los pacientes.

Por todo lo anterior, se recomienda proceder con la adquisicion de la nueva autoclave,
asegurando asi un entorno hospitalario mas seguro y eficiente.

San Lorenzo de el Escorial a 07 de agosto de 2024

M2 Teresa Marciel Mayor

-Supervisora Unidad-Central de Esterilizacidn




		2024-11-20T09:31:26+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




