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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: PA SUM 25-008 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Primera. - Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA NORMOTERMIA PERIOPERATORIA CON 
PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA, conforme se detalla a continuación: 
 

LOTE 1: MANTAS DE AIRE FORZADO PARA CALENTAMIENTO ACTIVO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LAS MANTAS DE AIRE FORZADO  
Las mantas ofertadas deberán:  

Disponer de válvulas de drenaje en mantas bajo paciente para la eliminación continua de los cúmulos de fluidos que se puedan originar. No deben suponer una molestia para el 
paciente, ni deben poner en riesgo la integridad de la piel. Debe prevenir las quemaduras por arco eléctrico al mantener el campo quirúrgico seco.  
Deben estar fabricadas a partir de polipropileno-Spunbond o similar recubierto por película polimérica, para conferir resistencia y bajo desprendimiento de fibras, sin aportar 
excesivo peso.  
Patrón simétrico de perforaciones regulares en toda la superficie de la manta para permitir la salida de aire caliente forzado de una manera uniforme, garantizando un 
calentamiento homogéneo y seguro del paciente.  
Las zonas de baja perfusión estarán protegidas del flujo de aire para minimizar el riesgo de lesión térmica. Así mismo las zonas de apoyo quedarán bloqueadas por el propio peso 
del paciente para evitar el flujo de aire directo.  
Adhesivos para una correcta sujeción de la manta.  
Debe Incorporar accesorios para mantenimiento de la temperatura corporal tales como paños plásticos extra. 
Un solo uso para evitar la contaminación cruzada entre pacientes.  
Limpios no estériles. 
Material de bajo peso para minimizar el volumen de residuos.  
Radiotransparentes.  
Inflamabilidad Normal Clase I.  
Libres de látex.  
No debe contener ftalatos 
Cumplimiento con la normativa ISO: 13485  
Envase individual de polietileno o similar reciclable.  
Embalaje de transporte de cartón 100% reciclable.  
Todas las medidas y pesos son aproximados aceptando una desviación del +/- 5% sobre los descritos. 

 
El adjudicatario facilitará las unidades de calentamiento necesarias para el funcionamiento de la manta térmica, que dispondrán de un carro estable que permita transportarlos 
fácilmente. La dotación de equipos de calentamiento será de 15 unidades, aumentándose si fuese necesario por cambios organizativos del centro. Estos equipos se entregarán por el 
adjudicatario en régimen de puesta a disposición, debiendo estar incluido el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos durante toda la vigencia del contrato.  
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REQ
U

ERM
IEN

TO
S TÉCN

ICO
S, IM

PRESCIN
DIBLES E IRREN

U
N

CIABLES EN
 TO

DO
S LO

S PRO
DUCTO

S O
BJETO

 DE 
LICITACIÓ

N: 
 

1.
Todos los productos deberán cum

plir la norm
ativa vigente en cada caso. Los licitadores deberán aportar una 

declaración responsable en la que se indique el cum
plim

iento de la norm
ativa correspondiente. En cualquier 

caso, deben cum
plir con el Real Decreto 192/2023, de 21 de m

arzo, por el que se regulan los productos 
sanitarios.  

2.
Todos los artículos que com

ponen este contrato deberán ajustarse a la norm
ativa vigente en m

ateria de 
calidad, etiquetaje, envasado, concentración y presentar los certificados CE y norm

as aplicables.  
Etiquetado: En español con la siguiente inform

ación:  
Nom

bre del producto y/o referencia com
ercial  

Identificación del fabricante: nom
bre y dirección  

Si procede, identificación del im
portador (nom

bre y dirección) para productos registrados. Y para 
productos con m

arcado “CE” identificación del m
andatario en el espacio europeo.  

Núm
ero de Registro en la Dirección General de Farm

acia y Productos Sanitarios para im
plantes con 

autorización de com
ercialización o m

arcado “CE” y núm
ero del O

rganism
o Notificado donde se ha 

obtenido para productos con m
arcado “CE”.  

Fecha de caducidad expresado en m
es y año  

Núm
ero de lote / serie  

La leyenda “No utilizar si el envase no está íntegro” o sim
ilar.  

3.
Se deberá aportar certificación de producto libre de látex. 

4.
No se adm

itirá establecer cantidades ni im
portes m

ínim
os para el sum

inistro de pedidos de ninguno de los 
productos enum

erados, ni lim
itaciones en el establecim

iento de días de reparto fijos o kilom
etrajes m

áxim
os 

a recorrer por los transportes para la distribución de productos. 
5.

Toda la docum
entación aportada deberá estar en castellano. De no ser así no será tenida en cuenta. 

Deberá presentarse al m
enos: 

Relación de productos ofertados, con descripción técnica de los m
ism

os. 
Descripción de los productos a sum

inistrar m
ediante catálogos, “insert” o ficha técnica de los m

ism
os 

(con indicación expresa del lote y núm
ero de orden al que concurren) y otra inform

ación necesaria con 
la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas. 
Certificado del m

arcado CE correspondiente, conform
e a lo establecido en la legislación vigente 

reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro. 
6.

El adjudicatario del contrato se com
prom

ete a la renovación tecnológica de los equipos o fungibles durante 
el periodo de ejecución del contrato. 

7.
Se proporcionará la asistencia técnica, asesoría científica, m

antenim
iento preventivo, correctivo y Técnico 

legal si lo tuvieran, reparación, y cuanta inform
ación y apoyo se necesite para asegurar el correcto 

funcionam
iento de los equipos puestos a disposición del hospital, así com

o para una adecuada utilización de 
los productos ofertados y correcta utilización de los m

ism
os. 

El adjudicatario pondrá a disposición del usuario una línea telefónica de lunes a viernes para atención 
inm

ediata en la resolución de im
previstos. Todas las piezas de m

antenim
iento correrán por cuenta de la 

em
presa adjudicataria. 

8.
La instalación e integración necesarias de los equipos cedidos, serán por cuenta del adjudicatario. 

9.
En caso de incidencia técnica el tiem

po de respuesta será inferior a 8 h en rem
oto, y en 24 h in situ para la 

resolución en caso de urgencias. El adjudicatario pondrá a disposición del usuario una línea telefónica para 
resolución de im

previstos.  

10.
El tiem

po m
áxim

o de resolución ante una avería será com
o m

áxim
o de 48 horas laborables.  En caso de no 

poder solucionar la incidencia en este tiem
po y a solicitud del Servicio, el adjudicatario se com

prom
eterá a 

sustituir el equipo por uno igual o de sim
ilares características, m

ientras dure el tiem
po de reparación del 

equipo, en aras de no afectar a la actividad asistencial a realizar.  
 Cláusula Segunda: 
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Alcance de las características técnicas. Las em
presas licitadoras deberán ofertar el m

aterial que constituye el 
objeto de este expediente de contratación, tom

ando com
o referencia las características técnicas que se 

describen en la cláusula prim
era. 

Cláusula Tercera: 

Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios, según m
odelo de Anexo I del Pliego de Cláusulas Adm

inistrativas 
Particulares. 

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será 
desechada. 

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el núm
ero de unidades 

estim
adas, sea superior a la Base Im

ponible, sin IVA, especificada com
o base en los Pliegos, serán desechadas. 

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estim
adas, su entrega está condicionada a las necesidades del 

Hospital.  

Cláusula Cuarta. - PRO
TECCIÓ

N
 DEL M

EDIO
 AM

BIEN
TE 

Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del M
edio 

Am
biente y pasa a ser un im

portante objetivo m
ás allá de la propia actividad. Por este m

otivo, es fundam
ental que las 

em
presas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el com

prom
iso de prevenir y reducir los im

pactos 
am

bientales con una actitud responsable frente al M
edio Am

biente. 
PRO

HIBICIO
NES Y O

BLIGACIO
NES: 

-
Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado. 

-
O

bligación de cum
plir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad. 

-
O

bligación de Inform
ar de todos los incidentes con repercusión am

biental que tengan lugar en el desarrollo de la 
actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

-
Evitar las em

isiones al aire, suelo y agua. 
-

Reducción de ruidos y olores. 
-

Realizar un uso controlado de la energía y optim
izar el consum

o de recursos naturales no renovables. 
-

M
inim

izar y gestionar adecuadam
ente los residuos m

anteniendo un cuidado am
biental durante el m

anejo, 
transporte, preparación, utilización y elim

inación final de los m
ism

os fundam
entalm

ente cuando se trate de 
residuos peligrosos. 

-
Reducir en lo posible y de form

a continua los im
pactos am

bientales im
portantes que genere su actividad haciendo 

uso de unas buenas prácticas am
bientales. 

CO
NDICIO

NES PARTICULARES SO
BRE RESIDUO

S: 
-

Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectam
ente identificados 

y etiquetados. 
-

Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores m
unicipales o a través 

de gestores autorizados. 
-

Prom
over el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la m

inim
ización, reutilización, reciclado 

de los residuos. (p.e. no m
algastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas). 

-
No utilizar, en la m

edida de lo posible, productos de lim
pieza que estén considerados com

o peligrosos (si son 
peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase m

ediante un pictogram
a). 

-
En caso de utilizar productos peligrosos de lim

pieza, no realizar vertidos de los m
ism

os a la red de saneam
iento 

que no esté autorizado en las especificaciones del producto. 
BUENAS PRÁCTICAS AM

BIENTALES: 
-

Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial 
atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, com

o: Envases de los productos quím
icos utilizados 

que puedan ser peligrosos (productos de lim
pieza). 

-
No m

algastar el agua. 
-

Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se term
inan las tareas 

de lim
pieza. 

Cláusula Q
uinta: 
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