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‘ ﬂ Hospital Universitario [se han ocultado datos personales en

aplicacion de la normativa vigente. Unidad administrativa:
s de Getafe UNIDAD DE
CONTRATACION
ORDEN DE INICIO ADMINISTRATIVA.

Exp.: BIP PAPC 2025-1-15

D*. MARIA ZITA QUINTELA GONZALEZ, DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE, en virtud de las atribuciones conferidas segtin Resolucion 342/2021 de 13
de septiembre de 2021, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y Direccién General del
Servicio Madrilefio de Salud, de delegacion del ejercicio de determinadas competencias en materia de

contratacion y gestion economico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atencion Hospitalaria,
(B.0O.C.M. n° 222 de fecha 17 de septiembre de 2021) y

CONSIDERANDO

La Memoria Justificativa para la adquisicion de TERMINALES DE ENERGIA ULTRASONICA, BIPOLAR,
ELECTRICA Y DE ALTA FRECUENCIA PARA CIRUGIAS AVANZADA ABIERTA, ENDOSCOPICA,
LAPAROSCOPICA Y ROBOTICA, emitida por la Jefa de Seccion de Contratacion, como unidad tramitadora del
mismo, con fecha 12 de marzo de 2025

ORDENA
EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 116 de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico

espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

OBJETO DEL CONTRATO

Adquisicion TERMINALES DE ENERGIA ULTRASONICA, BIPOLAR, ELECTRICA Y DE ALTA
FRECUENCIA PARA CIRUGIAS AVANZADA ABIERTA, ENDOSCOPICA, LAPAROSCOPICA Y
ROBOTICA

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 de la LCSP.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:

Se estima la forma de tramitacion y el procedimiento méas adecuados para este contrato segin los articulos 131.2 y
156 de la LCSP.

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS

CLASIFICACION QUE SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES:

No se exige clasificacion empresarial.




‘:_1 Hospital Universitario
auvecs € Getafe

CRITERIOS DE SOLVENCIA

Acreditacion de la solvencia econdomica y financiera:
Articulo 87 de la LCSP, apartado/s:1.a) ¢ l.c)

Medios de acreditacion:

1.a) “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos afios disponibles en funcién de las fechas de
constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitaci6n a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual exigido
no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato...”.

En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios inmediatamente anteriores a la
convocatoria de este procedimiento o ausencia de actividad en todos o algunos de los ultimos tres afios fiscales:

1.c): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio econémico para el que
este vencida la obligacién de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior....... ”* excedera de una
vez y media el valor estimado del contrato.

Criterios de seleccion:
- El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el Registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizadas por el Registro Mercantil.
-Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios en el ambito del contrato, en alguno de los 3 ultimos
afios, de al menos una vez y media el valor anual medio del contrato.
- El medio por el que los licitadores acreditarén este extremo serd mediante presentacion de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro oficial en el que deba estar inscrito (en concreto, Balance de Situacion,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios de patrimonio neto depositadas en el Registro oficial
pertinente).
- En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios inmediatamente anteriores a la
convocatoria de este procedimiento o ausencia de actividad en todos o algunos de los tltimos tres afios fiscales,
podra acreditar la solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté
vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por importe igual o superior a una anualidad del presupuesto
maximo de licitacion.

Acreditacion de la solvencia técnica:
Articulo 89 de la LCSP, apartado/s: 1.a) o 1.b)

Medios de acreditacion:

1.a) “Una relacion de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de como maximo, los tres tiltimos afios, en la que se indique el importe, la fecha
y el destinatario, publico o privado de los mismos....Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
organo de contratacion, los suministros efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
organo competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector piiblico; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del
empresario. ...... o
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Para el supuesto de empresa de nueva creacion o ausencia de actividad en todos o algunos de los tres tltimos
gjercicios, no sera de aplicacion el apartado 1.a) y se aplicard apartado:

1.b): ” Indicacion del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga
para la ejecucion del contrato, especialmente los encargados del control de calidad”.

Criterios de seleccidon:

° 1) Relacion de los principales suministros efectuados en los tres dltimos afios, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato
. 2) Presentacion de al menos dos certificados de buena ejecucion de suministro de material, de naturaleza

andloga al objeto del contrato, suministrado en los ltimos tres afios, siendo al menos en alguno de ellos el
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato.

Para el supuesto de empresa de nueva creacion o ausencia de actividad en todos o algunos de los tres tltimos
gjercicios los apartados 1 y 2 serdn sustituidos por: Indicacién del personal técnico o unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecucion del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad segiin Art. 89 de la LCSP apartado 1b).

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

Persiguiendo obtener la oferta con mejor relacion calidad precio, se propone como més conveniente y adecuado, el
sistema de adjudicacién: PROCEDIMIENTO ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS para la seleccién del
contratista, con el fin de garantizar que la contratacion del presente expediente se ajuste a los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, de publicidad y transparencia, y de garantizar la no discriminacion e igualdad de trato
de los licitadores, con la salvaguarda del cumplimiento de condiciones especiales de formacién de personal y las
orientaciones medioambientales con el objetivo de realizar una eficiente utilizacién de los recursos econdmicos,
salvaguardar la libre competencia y garantizar la eleccion de la oferta con mejor relacién calidad precio, asi se
seleccionan los siguientes criterios de adjudicacion:

- Criterios relacionados con los costes:
Precio de los productos:  70%

P =M x ((A-B)/(A-C)(1/6)

M: Méaxima puntuacion del criterio.
A Presupuesto Base Licitacion.

B: Presupuesto Ofertado

C: Presupuesto Ofertado més bajo.
P: Puntuacion de la oferta

La férmula econémica que se ha propuesto en el criterio precio de este expediente valora las ofertas econdmicas
cumpliendo los siguientes requisitos: recibird la mayor puntuacion la oferta que contenga el precio inferior y la
menor puntuacion la oferta que contenga el precio superior, recibiendo 0 puntos la oferta que iguale al precio de
licitacion; el resto de los puntos se repartir atendiendo proporcionalmente al ahorro que cada proposicion, suponga
para el 6rgano de contratacion (se obtendra mayor puntuacion, cuanto menor sea el importe de la oferta).

Por tanto, el modelo propuesto permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los principios de transparencia,
no discriminacion e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al de control de gasto y de eficiencia de los fondos
publicos
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Criterios cualitativos, evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: 30 %

Los criterios cualitativos a valorar son tales que permitan valorar la dptima calidad que permita adaptar el
producto a las necesidades de los distintos pacientes y técnicas.

CRITERIOS DE VALORACION Y JUSTIFICACION (30 puntos)

LOTE 1. TERMINAL ELECTRODO BIPOLAR PARA HISTEROSCOPIA

CRITERIOS
Configuracidn automética del electrodo al generador (15 PUNTOS)
Recubrimiento seguro con material inerte. (15 PUNTOS)

JUSTIFICACION

Facilita el reconocimiento del electrodo a la potencia requerida con rapidez y seguridad.
Evita la dispersidn eléctrica y térmica.

LOTE 2. TUBOS DE IRRIGACION DESECHABLES PARA HISTEROSCOPIA

N =

CRITERIOS

Seleccidn automatica del ajuste de parametros de funcionamiento. (15 PUNTOS)
Activacidn con pedal. (15 PUNTOS)

JUSTIFICACION
Facilita el funcionamiento del tubo con la bomba con rapidez y seguridad.
Facilita la utilizacién por el cirujano.

LOTE 3. TERMINALES DE ENERGIA BIPOLAR AVANZADA

CRITERIOS
Activacién manual. (15 PUNTOS)
Activacion con pedal. (15 PUNTOS)

JUSTIFICACION:

Facilita la aplicacion por parte del cirujano con seguridad y precision.

Permite la utilizacién combinada con otros instrumentos y recursos quirurgicos durante el
procedimiento.

LOTE 4. TERMINAL DE ENERGIA ULTRASONICA REAL

1.
2

CRITERIOS
Activacion manual. (15 PUNTOS)
Activacion con pedal. (15 PUNTOS)
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JUSTIFICACION

Facilita la aplicacion por parte del cirujano con seguridad y precision.

Permite la utilizacién combinada con otros instrumentos y recursos quirdrgicos durante el
procedimiento.

LOTE 5. TERMINAL ASPIRADOR ULTRASONICO

CRITERIOS
Empaquetado estéril independiente. (10 PUNTOS)
Etiquetaje con informacién técnica del contenido y de esterilizacion. (20 PUNTOS)

JUSTIFICACION

La posibilidad de que estén embolsados y esterilizados de forma independiente permite la
utilizacién posterior en otro proceso.

La calidad del etiquetado facilita la identificacion tanto para los facultativos como para el
personal auxiliar durante el proceso de localizacion y ubicacion de estos kits.

LOTE 6. TERMINAL DE ENERGIA HIBRIDA, ULTRASONICA Y BIPOLAR

CRITERIOS
Terminal con mandibula dentada para la sujecion tisular. (15 PUNTOS)

. Transductor reutilizable con mds de 100 usos. (15 PUNTOS)

JUSTIFICACION
Permite la manipulacién del tejido de forma estable y firme.
Aumenta la eficiencia y vida media del dispositivo.

LOTE 7. TERMINALES DE ENERGIA BIPOLAR MEDIANTE RADIOFRECUENCIA

CRITERIOS
Terminales con rotacidn superior a1809. (15 PUNTOS)
Activacion con pedal. (15 PUNTOS)

JUSTIFICACION
Permite la aplicacion de la mandibula de la forma mas adecuada al espacio quirdrgico.
Permite la utilizacion combinada con otros instrumentos y recursos quirtrgicos.

LOTE 8. ASPIRADOR COAGULADOR

CRITERIOS
Longitud del cable de conexidn superior a 2 metros. (20 PUNTQS)
Mango liso sin gatillo de cierre o fijacion. (10 PUNTOS)
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JUSTIFICACION

1. Eslalongitud del cable que conecta el dispositivo estéril (en manos del cirujano) con la bomba.
Una longitud superior permite colocar el generador en una zona alejada de la mesa quirdrgica
sin pérdida de efectividad.

2. Esta pinza permite la coagulacién bipolar de puntos o zonas puntuales de sangrada y debe
aplicarse de forma que las palas estén muy proximas para el proceso de fusion pero que no
contacten entre si ya que se bloque el proceso. La ausencia de gatillos o sistemas de fijacion
facilitan la operatividad del dispositivo.

LOTE 9. DISPOSITIVO BIPOLAR AVANZADO ARTICULADQ

CRITERIOS
1. Dispersidn térmica inferior a 1,5 milimetros (15 PUNTOS)
2. Rango térmico entre 80-1102 (15 PUNTOS)

JUSTIFICACION

1. Todos los dispositivos de energia desprenden calor durante su funcionamiento. Conviene que el
calor quede delimitado a las palas activas del dispositivo y que la dispersién lateral sera la
minima posible para evitar lesiones por quemadura.

2. Eselcalor que se considera minimo y necesario para realizar con seguridad la cauterizacion del
tejido. Por debajo se considera insuficiente y por encima incrementa el riesgo de lesiones
iatrogénicas por exceso de calor.

LOTE 10. DISPOSITIVO TRIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA CON EFECTO TERMICO LIMITADO

CRITERIOS
1. Longitud palas/mandibula superior a 15 milimetros (10 PUNTOS)
2. Longitud del cable de conexién superior a 4 metros (10 PUNTOS)
3. Finalizacién automaética del ciclo de sellado (10 PUNTQS)

JUSTIFICACION

1. A mayor longitud de palas la superficie sellada es mayor y también esta superficie que ocupan las
palas es donde se controla y protege el efecto térmico que produce el dispositivo.

2. Eslalongitud del dable que conecta el dispositivo estéril (en manos del cirujano) con el
generador. Una longitud superior permite colocar el generador en una zona alejada de la mesa
quirtrgica y del respirador con lo que se facilita el transito y movilidad del personal y la ubicacion
del resto de dispositivos electro-quirurgicos.

3. Esun avance tecnoldgico de los nuevos dispositivos que integran el proceso de sellado y se
detienen automaticamente cuando se considera finalizado. Aumenta la seguridad y precision de
la diseccion quirdrgica.

LOTE 11. PINZA BIPOLAR DE UN SOLO USO CON CABLE CONECTOR

CRITERIOS
1. Longitud del cable de conexion superior a 2 metros. (15 PUNTOS)
2. Mango liso sin gatillo de cierre o fijacion. (15 PUNTOS)

6/9




‘rm Hospital Universitario
: de Getafe

JUSTIFICACION

1. Es la longitud del cable que conecta el dispositivo estéril (en manos del cirujano) con el generador.
Una longitud superior permite colocar el generador en una zona alejada de la mesa quirtrgica y
del respirador con lo que se facilita el transito y movilidad del personal y la ubicacién del resto de
dispositivos electro-quirdrgicos.

2. Esta pinza permite la coagulacion bipolar de puntos o zonas puntuales de sangrado y debe
aplicarse de forma que las palas estén muy proximas para el proceso de fusién pero que no
contacten entre si ya que se bloque el proceso. La ausencia de gatillos o sistemas de fijacién impide
ese mecanismo Y facilita la operatividad del dispositivo

LOTE 12. KIT INTEGRADO CON ENERGIA ULTRASONICA Y SUTURA MOTORIZADA PARA CIRUGIA
COMPLEJA CON ABORDAJE MIXTO ROBOTICO Y LAPAROSCOPICO

CRITERIOS
1. Elementos en bolsa estéril independiente (20 PUNTOS)
2. Etiguetaje con informacion técnica del contenido y esterilizacién (10 PUNTOS)

JUSTIFICACION
1. Elkitincluye tres elementos que en la mayoria de las situaciones se utilizan conjuntamente. La
posibilidad de que estén embolsados y esterilizados de forma independiente permite la
utilizacién posterior en otro proceso. Este criterio favorece el aprovechamiento de recursos y el
coste econdmico.
2. la calidad del etiquetado facilita la identificacion tanto para los facultativos como para el
personal auxiliar durante el proceso de localizacion y ubicacidn de estos kits.

LOTE 13. SISTEMA INALAMBRICO DE ENERGIA ULTRASONICA

CRITERIOS
1. Bateria recargable. (10 PUNTOS)
2, Dispersion térmica reducida menor de 1,5 milimetros de media (10 PUNTOS)
3. Indicadores luminicos de alarma/mal funcionamiento. (10 PUNTOS)

JUSTIFICACION

1. Favorece el aprovechamiento de recursos y reduce los residuos quimicos

2. Todos los dispositivos de energia desprenden calor durante su funcionamiento. Conviene que
el calor quede delimitado a las palas activas del dispositivo y que la  dispersion lateral sea
la minima posible para evitar lesiones por quemadura.

3. Estos dispositivos cada vez mas complejos tiene procesos de autocontrol que deben ser
verificados por el cirujano antes del uso. La existencia de alarmas luminosas favorece ese
proceso y aumenta la seguridad del paciente.

LOTE 14. SISTEMA DE BISTURI ULTRASONICO DE ALTA VELOCIDAD

CRITERIOS

1. Generador adaptable, al menos, a dos frecuencias diferentes de energia para posibilitar el
intercambio de transductores. (15 PUNTOS)

2. Disponibilidad de dos controles de potencia (maxima/minima) (15 PUNTOS)
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JUSTIFICACION

1. La versatilidad del generador permite el intercambio de los transductores y la utilizacion de
diferentes terminales de energia ultrasonica.

2. Facilita la utilizacién del dispositivo y la aplicacion de la energia necesaria en funcion de las
caracteristicas del tejido o superficie quirargica.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los licitadores propuestos para la adjudicacién deberén presentar declaracién responsable, en el momento de
requerimiento de documentacién por parte del centro, del compromiso de cumplimiento, durante la ejecucion del
contrato de alguna de las condiciones siguientes, relacionadas con el objeto del contrato, de acuerdo con el articulo
202 en el sentido del articulo 145.6 de la LCSP:

- Que la empresa cuenta, o va a contar, en su plantilla con trabajadores con discapacidad en un porcentaje
superior al que exige la legislacion nacional.

- Que la empresa tiene adoptadas, o va a adoptar, medidas para la promocion de reciclado de productos y el
uso de envases reutilizables.

- Que la empresa, en la fabricacion de los productos objeto del contrato ha adoptado medidas, o las va a
adoptar, para la eliminacion o reduccion de sustancias nocivas para el medio ambiente.

- Que la empresa va a realizar un curso de formacion a personal de la propia empresa en su lugar de trabajo

durante la vigencia del contrato.

No procedera la adjudicacion al licitador que no presente dicha declaracion.

Presentacion antes del transcurso de 12 meses desde la fecha de inicio de gjecucion del contrato, de documentacion
acreditativa del cumplimiento de la condicion especial elegida.

Si no se presenta dicha documentacion en el plazo estipulado, se proceder a la resolucion del contrato, por tener
éstas la consideracion de caracteristica esencial del contrato.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El Valor estimado del contrato se ha calculado teniendo en cuenta el presupuesto inicial del expediente, las
opciones y modificaciones del presupuesto inicial y el importe de las posibles prorrogas previstas del mismo

(IVA excluido).

Base imponible: 089.248,89 euros
Importe del LV.A.: 207.742,27 euros
Importe total: 1.196.991,16 euros

Valor estimado del contrato: 3.495.346,07 euros.

PLAZO DE EJECUCION:

La duracién del mismo deberia ser de 18 meses, prorrogable 42 meses, para que permita la concurrencia
periodica, y la reduccioén de costes, dado que la naturaleza de los productos, las caracteristicas de su financiacion
y su importe lo posibilitan, todo ello conforme con el art. 29 de la LCSP.
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NECESIDAD DE LA ADMINISTRACION:

En virtud de la prevision de actividad y de las patologias a tratar en el Hospital Universitario de Getafe para el
periodo 2025-2027, se ha determinado la necesidad de adquirir el suministro de TERMINALES DE ENERGIA
ULTRASONICA, BIPOLAR, ELECTRICA Y DE ALTA FRECUENCIA PARA CIRUGIAS AVANZADA
ABIERTA, ENDOSCOPICA, LAPAROSCOPICA Y ROBOTICA para la correcta actividad quirtrgica y
asistencial, durante el plazo de ejecucion del expediente.

DIVISION EN LOTES:

Como consecuencia de incluir tanto productos susceptibles de utilizacién o aprovechamiento separado; como
productos homogéneos de utilizacién complementaria entre ellos, segin Memoria técnica elaborado por el
Hospital Universitario de Getafe y de acuerdo con el art. 99 de la LCSP, este expediente se articula en 14 lotes
incluyendo alguno de ellos varios niimeros de orden.

El agrupamiento de lotes viene condicionado por cuatro caracteristicas:

1. El tipo de energia.

2. La forma, disefio, longitud, etc. especifica de los terminales en funcion de la especialidad (Cirugia,
neurocirugia, urologia o ginecologia), campo (abdominal, mama, cuello, cerebro, etc.) o abordaje quirtirgico
(cirugia convencional, endoscdpica o laparoscdpica).

3. Los terminales se tienen que usar combinados con una plataforma que actiia a modo de fuente de energia.

4. La combinacién de componentes para la compatibilidad y el funcionamiento correcto de los dispositivos

Y DESIGNA

Como responsable del contrato de referencia al Jefe de Seccion del Servicio de Cirugia General y Digestiva que
promueve la contratacion del suministros objeto del presente expediente, teniendo en cuenta que ha manifestado
no estar incurso en ningun conflicto de competencias y no tener ni directa ni indirectamente ningdn interés
financiero, economico o personal que pueda comprometer la imparcialidad e independencia en el procedimiento
de licitacién, y que, por lo tanto, se cumplen los requisitos recogidos en el articulo 64 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

Getafe, 13 de marzo de 2025
DIRECTORA GERE?TE
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