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Exp. PA SUM 07 2025 — A/SUM-013861/2025

CRITERIO TECNICOS DE VALORACION DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE REACTIVOS
NECESARIOS PARA LA DETECCION ACIDOS NUCLEICOS DEL VIRUS DEL NILO (VNO) EN
DONANTES DE SANGRE

Puntuacion maxima de criterios: Total 40 puntos

JUSTIFICACION

En el pliego de prescripciones técnicas se han recogido las exigencias imprescindibles
que debe cumplir el adjudicatario, dejando a valoracién aquellas prestaciones afadidas
que pueda ofertar el mercado que puedan suponer una mejora sobre las prestaciones
base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuacion maxima atribuida a estos criterios se establece en aplicacién de la
“Circular de criterios de homogeneizacién de la actividad contractual de la Comunidad
de Madrid”, remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la
Comunidad de Madrid con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer
criterios de caracter automatico para la fase técnica con un peso maximo del 30% de la

puntuacién.

Se ha ampliado el porcentaje de los criterios de adjudicacion relacionados con la calidad
al 40% con el fin de establecer un equilibrio entre la calidad que se pretende y el precio.
A este respecto, en el pliego de prescripciones técnicas se han recogido las exigencias
imprescindibles que debe cumplir el adjudicatario, dejando a valoracidon aquellas
prestaciones afadidas que pueda ofertar el mercado.

Se requiere el suministro de los reactivos necesarios para la realizaciéon de una técnica de
deteccién mediante amplificacién de acidos nucleicos del virus del Nilo, mediante una
Unica prueba en plasma, para 10.000 donaciones de sangre, cantidad estimada para 12
meses. El cdmputo de la determinacion se realizara por prueba efectuada completa.

La autenticidad de este documento se puede comprob:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Se debera incluir la cesidn, en concepto de cesidén de uso, del equipamiento necesario para
su procesamiento, asi como su mantenimiento. El equipamiento cedido debe asegurar un
rendimiento minimo de 1120 test/ 8 horas.
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CRITERIOS TECNICOS

Criterio Puntuacién
Facilidad de manejo de reactivos, controles, calibradores y soluciones
genéricas:
— Listos para su uso, sin manipulacidon previa por parte del usuario, 10 10
puntos
— No listos, 0 puntos
Estabilidad de reactivos, controles, calibradores y soluciones genéricas:
— Estables a 42 C, su conservacidn no requiere congelacion,10 puntos 10
— No estables a 42C, requiere congelacidn, 0 puntos
Conservacion de los reactivos remanentes refrigerados tras los analisis en
el equipo analitico, manteniendo su estabilidad:
7
— Cumplimiento, 7 puntos
— No cumplimiento, 0 puntos
Equipamiento para la realizacion totalmente automatizada de las 3 .
determinaciones en sus diferentes etapas (extraccion, amplificacion y £ 3
deteccion): s £
5 3 2
5538
— Cumplimiento, 5 puntos §§ £
55 %
— No cumplimiento, O puntos gé 4
Integracion en un solo bloque de todas las operaciones: Dispensacion de 2 §§
muestra, dispensacion de reactivos, lavados, incubaciones y lectura, g g%
evitandose cualquier manipulacion y permitiendo una trazabilidad E%E
. . . 52
absoluta desde el tubo primario hasta los resultados obtenidos y 5 ggg
archivados: SEE
— Cumplimiento, 5 puntos
— No cumplimiento, 0 puntos
Mdxima sensibilidad y maxima especificidad:
— Especificidad mayor o igual a 99.96%
— Sensibilidad mayor o igual de 12 copias/ml para el linaje 1y 6 3
copias/ml para el linaje 2 del VNO
Se dara 3 puntos a aquellas propuestas que cumplan con el criterio exigido,
en caso contrario obtendran 0 puntos
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